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Estimado Usuario:

Gracias por la compra de este producto, con el cual, le da una
mano a la mano de obra mexicana.

Antes de conectar, operar o ajustar este producto, favor de leer
estas instrucciones de manera completa.

Conserve este manual para referencias futuras. Estas
instrucciones explican fundamentalmente su operacion.
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° I. Descripcion de partes del equipo

Desfogue

Sensor Termopar K

Cajon exterior en acero

Frente de control

Sw de encendido

Doble cAmara interior: camara de
acero inoxidable y cAmara de
ceramica de alta densidad
Broche de cierre

8. Puerta con cajén de ceramica
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° I1. Especificaciones Técnicas y caracteristicas

Este equipo fue disefiado y fabricado para uso en sectores clinico, farmacéutico, alimenticio o industrial.

Se describen las

caracteristicas y especificaciones técnicas correspondientes al equipo.

Sensor Termopar tipo K.
Control de Temperatura Programable, a Base de Microprocesador de Estado Universal, Tipo P.L.D.
con autotuning (auto sintonia)

e Rango de Temperatura del equipo ambiente +52C a 1,100°C.
e (Gabinete exterior fabricado en acero al carb6n recubierto con pintura Epoéxica.
e Doble camara interior: en acero inoxidable y en aislamiento térmico en ceramica de alta densidad.
e Puerta con cajén de ceramica.
e Elemento calefactor embebido en cemento refractario o ceramico.
e Bisagras de acero inoxidable.
e Broche de traccién en acero inoxidable.
e Voltaje de 120 V.C.A. +50/60 Hz +10% (TE-M12D)
e Voltaje de 220 V.C.A. + 50/60 Hz £10%. (TE-M20D)
MEDIDAS
(CAMARA)
TE-M12D 12x15x 12 cm 32x35x51cm 2.16 Lts 1,500 120 12.50
TE-M20D 20x25x20 cm 40 x 47 x 58 cm 10.00 Lts 2,500 220 11.36
Dimensiones (W x D X H) Modelo TE-M DR =control digital con rampas
w = Ancho
D = Profundidad
H = Altura

Nota: Para uso industrial consultar primero al fabricante. TE-M Especial de acuerdo a medidas y caracteristicas temperatura maxima de
operacion 1,100°C otras temperaturas consultar al fabricante.
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° II1. Desembalar y Revision

e Corte con ayuda de tijeras para acero, el fleje de acero.

o Enseguida corte el fleje de plastico.

e Saque su equipo de la caja de empaque.

e Si al desembalar su equipo observa que tiene dafios como golpes o falta algo, pdngase
inmediatamente en contacto con su proveedor, guarde el empaque y los materiales de embalaje, por
si tiene que regresar el equipo.

e (Con ayuda de personal o patin hidraulico desmonte el equipo de su tarima de embalaje.

e Revise el cable de alimentacién y su placa de datos.

e Revise los accesorios complementarios del equipo, en caso de faltar alguno, comuniquese de
inmediato con el proveedor o fabricante.

Contenido del equipo

1. Mufla......ooviviiicsssssessessnn: L UNidad
2. Instructivo (Manual de operacidn)........... 1 copia
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o IV. Instalacion

& Precaucion

Antes de operar o poner en marcha su equipo, lea todas las indicaciones del manual.

a) Instalar su equipo en una superficie plana, utilice un nivelador de gota para asegurar que el equipo
se encuentra en un area nivelada.

b) Verificar el voltaje de linea de su laboratorio para asegurar que el voltaje es el adecuado para su
equipo (120 Volts c.a. +50/60 hz 10% 6 220 Volts c.a. +50/60 hz 10%). Consulte la tabla de
especificaciones técnicas y la Etiqueta del equipo.

Su instalacién debera cumplir las siguientes condiciones:

¢ Derivar una linea o circuito exclusivo para la alimentacion del equipo.

o Circuito con cable de cobre calibre 14-12 awg thhw (para modelos TE-M12D)

o Circuito con cable de cobre de calibre 10-8 awg thhw (S6lo para modelos TE-M20D)

¢ Con pastilla termo-magnética del 25% mayor a amperaje que requiere su equipo. Consulte la
tabla de especificaciones técnicas.

o Tierra fisica independiente o para circuito derivado.

El omitir o no cumplir con las caracteristicas eléctricas de instalacion cancela la garantia del
equipo.

Advertencia
Para evitar una descarga eléctrica es importante que en la linea donde va a conectar su equipo exista una
conexidn de tierra fisica.

Precaucion
Con el fin de reducir riesgos de incendio, choque eléctrico o dafio al producto, no exponga este aparato a la
lluvia, humedad, goteo o salpicaduras y que objetos con liquido tal como vasos, sean puestos sobre el
aparato.

No instalar o colocar esta unidad en libreros, gavetas o lugares encerrados. Para evitar
sobrecalentamiento interno, aseguirese de que cortinas u otro material no obstruya las rejillas de
ventilacion. No obstruir la ventilacion de la unidad con periédicos, manteles, cortinas o articulos similares.
El espacio donde sera colocado el equipo debera presentar las condiciones de temperatura < 402C, con
una humedad relativa menos o igual al 85%.
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PRECAUCION:
& NUNCA INTRODUZCA A LA CAMARA DE SU EQUIPO Li’QUIDOS QUE SEAN INFLAMABLES
NO INTRODUZCA AGUA, FLUORURO, CLORURO (PLASTICO O CAUCHO) ESTO AFECTARA LA VIDA

UTIL DEL EQUIPO.

No desconecte el cable de alimentacion sin apagar el equipo con el switch de encedido y apagado.

No intente reparar la mufla por cuenta propia.

Para comprobar el funcionamiento correcto del equipo siga las instrucciones de programacioén que a
continuacion se indican.

a. Conectar su unidad a la linea de alimentacion de acuerdo a las especificaciones de su equipo (lea
la etiqueta de datos).

b. Encender su equipo con el sw de encendido (este se iluminara).

c. Verifique que la pantalla (display) de acuerdo a la figura 2, se ilumine, es decir, que indique una
lectura de temperatura.

d. Verifique que el ventilador encienda.

No obstruya con objetos o pared las rejillas de ventilacion del equipo. La distancia entre el equipo y un objeto
(mesa, otro equipo o pared) debera ser de 45 cm por lado izquierdo y derecho. Por la parte superior debera
contar por lo menos con 100 cm del equipo al techo. En la parte de atras se recomienda que la distancia sea de
por lo menos 30 cm.

100 cm

5 y

e
||||||||||||nmm o
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° V. Descripcion de Panel de Control

Piloto Indicador de Contol de temperatura

encendido de resistencia

Figura 1.
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° VI. Procedimiento de Secado de Camara

Cuando utilice la mufla por primera vez, es necesario realizar un secado de cdmara.

Debido a que la cdmara interior absorbe humedad, es necesario eliminarla. Para tal proceso realice los siguientes
pasos:

1.- Programe el equipo a 1002C por un tiempo de 60 minutos.
2.- Eleve la temperatura a 2002C por espacio de 60 minutos.

3.- Eleve la temperatura a 3002C por espacio de otros 60 minutos.

Durante estos pasos, abra la camara de su equipo varias veces para que la humedad vaporizada de la resistencia
como de la fibra aislante salga de la cdmara. Observara posiblemente escurrimiento (gotas de agua).

Ahora su equipo esta listo para ser utilizado.
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° VI. Modo de Operar

Led’s de Estado

OP1: Calentamiento OP1 OP2 ALM
) . L =
OP2: Refrigeracion Visualizacién de la
ALM: Alarma

Temperatura Sensada

Visualizacién de la
Consigna (Programa)

Modo Auto - Tuning

Accesa al Menu de
Programacion de

Parametros

Incrementa o Decrementa

Temperatura

Figura 2.

1.- Encienda su equipo con el SW, de encendido, se iluminardn completamente todos los digitos. Aparecerd en
display superior la leyenda “°C” y en el display inferior aparece el tipo de sensor.

2.- Después de estas lecturas, el control se detiene en el estado de lectura normal del control. Nuestros equipos son
calibrados y ajustados, por lo que al encender el equipo la consigna de trabajo automaticamente sera de 1002C.

Para Programar el controlador a una temperatura deseada, siga estos pasos

1. Para modificar el valor de temperatura de trabajo (set-point). Presione la tecla “ para incrementar el
valor o presione la tecla d) para decrementar el valor hasta llegar a la temperatura deseada. El control
automaticamente toma la nueva consigna de trabajo.

2. Este controlador cuenta con un modo llamado “auto-tuning” en donde el mismo control busca los
parametros con los que el equipo trabaja en un punto 6ptimo. Se recomienda que se utilice este modo cada
vez que cambie la consigna de temperatura.
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Para programar el controlador a una temperatura deseada con auto-tuning

La funcién del auto-tuning garantiza que el equipo controle la temperatura de una manera mas 6ptima. Los
parametros programados por el fabricante estan asegurados por un candado, de manera que el usuario solo tiene
acceso a modificar el pardmetro set-point (temperatura de trabajo).

Recomendamos que éste proceso se realice cuando el equipo no tenga carga, debido a que la temperatura podria
elevarse mas de la programada. La oscilacién de la temperatura en éste proceso es normal, debido a que el control
realiza los calculos pertinentes para llegar a una temperatura deseada sin oscilaciones.

Con las teclas n 0 “ programe la temperatura de trabajo deseada, presione la tecla por 8.6
segs. hasta que aparezca en el display la leyenda “at”, suelte la tecla y vuelva a presionarla por 5 segs. En este
momento, empieza a parpadear la leyenda “at” en el controlador. Una vez que el control ha calculado los
pardmetros necesarios para un Optimo funcionamiento, dejara de parpadear. Cada vez que cambie la
temperatura de trabajo o que incremente o decremento la carga de la cdmara, se recomienda activar el modo
“auto-tuning”.

Para bloquear o desbloquear el controlador para activar el auto-tuning.

Si el usuario desea cambiar los parametros prefabricados de explotacion del control, quite el candado como se indica
a continuacion:

w

NOTA:

Presione la tecla por 5 seis. hasta que aparezca en el display la leyenda “set”.

Presione de nuevo la tecla por una sola ocasién hasta que aparezca el sub-ment “Lock”, en el display

inferior aparecera la leyenda “user”, con las teclas n 0 seleccione la leyenda “none”.

Presione la tecla y podra regresar a los valores de set-point y a la pantalla principal.

Una vez que el control ha calculado los parametros necesarios para un 6ptimo funcionamiento, dejara de
parpadear el led indicador de auto-tuning.

Recomendamos que vuelva a bloquear el controlador para que no se modifiquen parametros. Siga los pasos
anteriores 1y 2, con las teclas de decremento o incremento seleccione la leyenda “user”.

Los pardmetros programados por el fabricante estan asegurados por un candado, de manera que el usuario
solo tiene acceso a modificar el parametro set-point (temperatura de trabajo). Si el usuario desea cambiar los
parametros prefabricados de explotacion del control, quite el candado como se indica anteriormente. La
modificaciéon de los pardmetros del control fuera de los pre-establecidos por el fabricante podria ocasionar
mal funcionamiento del equipo, asi como fallas considerables. Esto anula garantias.
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° VII.- Diagrama Eléctrico y Electronico.

Diagrama de Control de Mufla Digital
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o VIII. Mantenimiento y Servicio

Siga las siguientes sugerencias para brindar un servicio preventivo y oportuno a su equipo.

il.

iii.
iv.

Vi.

vii.

viii.
ix.

xi.

Mantenga siempre limpio su equipo. Si su equipo no sera utilizado por algin periodo de tiempo, es
recomendable limpiar el interior de la camara.

Verifique constantemente que la alimentacién del equipo sea la adecuada (Ver IV Instalacién, de
éste manual).

Verifique que la temperatura del laboratorio no sea mayor a 35°C.

Si su laboratorio presenta polvos o particulas volatiles, es recomendable realizar limpieza de Panel
de Control. Desconecte primero el equipo de la linea. Desatornille la tapa de control. Con ayuda de_aire
comprimido en botella, limpie el control.

Verifique que el ventilador enciendan y no generen ruido (si alguno falla, apague inmediatamente el
equipo y contacte servicio técnico del su proveedor o del fabricante).

Nunca eleve la temperatura maxima del equipo por periodos prolongados de tiempo, esto limita
vida util a las resistencias.

No obstruya las rejillas de ventilacién del equipo, esto podria provocar mal funcionamiento del
equipo.

Desconecte el equipo de la linea si no se utilizara por tiempo prolongado.

Evite introducir material humedo al interior de la cAmara.

Evite choque térmico, no abra la puerta cuando la cAmara tenga temperaturas altas.

No utilice aire comprimido para enfriar la camara.

El determinar un programa de mantenimiento preventivo a su equipo dependera mucho del tiempo que requiere que
el equipo esté encendido, el proceso que se llevara a cabo en él y las temperaturas con las que se trabajara.

El grupo de trabajo de TERLAB del area de SERVICIO TECNICO estamos para ayudarle a desarrollar y dar sugerencias
para la programacion de “Servicio de Mantenimiento Preventivo Personalizado de su equipo”, serd un placer
trabajar en conjunto. Comuniquese con nosotros o envie un correo electronico a calidad@terlab.com.mx y con gusto
le responderemos.
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Dafios que requieren SERVICIO ESPECIALIZADO

1.-Dafio que requiere servicio- la unidad requerira servicio por parte del personal calificado si:

a) El cable de suministro de energia o el enchufe se ha dafiado;

b) Algun objeto o liquido se ha introducido en la unidad de calentamiento;

c) La unidad ha sido expuesta a la lluvia;

d) La unidad no opera de manera normal o exhibe un cambio relevante en su desempefio;
e) La unidad se ha caido o la cabina se ha dafiado.

2. Servicio- No intente darle servicio a esta unidad mas alla de lo descrito en estas instrucciones de operacion. Dirija
cualquier otro servicio con personal de servicio autorizado.

3. Partes de reemplazo- Cuando las partes o piezas necesitan ser reemplazadas, asegirese que se utilizan partes
especificadas por el fabricante o partes que poseen las mismas caracteristicas que los originales.

4. Comprobacion de seguridad- Después de realizadas las reparaciones o efectuado el servicio, pida al agente de
servicio que le haga comprobaciones de seguridad a fin de confirmar que la unidad se encuentre en Optimas
condiciones de operacion.
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° IX. Posibles Fallas

1) Switch no enciende

e Revise cable de alimentacidn, clavija, fusible general y sw de encendido.
e Solucién: reemplace

2) No calienta o no se eleva la Temperatura

Revise conexiones de resistencia, cables de resistencia o terminales, reemplace si es necesario.
Resistencia abierta sin continuidad: Reemplace
Relevador de estado sélido: Reemplace

3) No hay Control en Temperatura

e Relevador de estado sélido. Reemplace
e Sensor de temperatura abierto. Reemplace

4) El ventilador no enciende

e Ventilador. Reemplace
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°X. Garantia y Certificacion

?ﬁERLAB”"

Certifica su calibracién de temperatura con Data Logger certificados.

TERLAB garantiza sus equipos por un periodo de un afio en condiciones normales de uso contra defectos de
fabricacion.

Esta garantia NO es vdlida en los siguientes casos:

1. Cuando la averia sea consecuencia de la falta de observacién del instructivo de manejo que acompaiia este
producto.

2. Cuando el producto sufre una descarga eléctrica.

3. Cuando el producto haya sido sometido a cualquier tipo de reparacién o hubiese sido alterado, por persona
alguna no autorizada por TERLAB S.A. de C.V.

4. Cuando el equipo haya recibido golpes accidentales o intencionales o haya sido expuesto a elementos nocivos
como agua, acidos, fuego o cualquier otro similar o analogo, o que de cualquier manera implique que el
producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

5. La programacion del control ha sido alterada o modificada fuera de los parametros establecidos en
éste manual y alo programado de fabrica.
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Conozca nuestro catalogo de productos entre a la pagina de internet

www.terlab.com.mx

Ofrecemos una gran gama de equipos que cubren todas las necesidades de su laboratorio

INCUBADORAS BACTEREOLOGICAS

HORNOS DE SECADO (POR GRAVEDAD,

CONVECCION MECANICA DE FLUJO

LAMINAR, FLUJO HORIZONTAL O DE

VACIoO.

AUTOCLAVES HORIZONTALES ‘ A
MUFLAS  (ALTA TEMPERATURA O ol

ATMOSFERA CONTROLADA)
TERMO-BANOS (CIRCULACION, ,

L
i

e

REFRIGERADOS, COLIFORMES,
HIBRIDACION DE TEJIDOS O ULTASONIDO)
CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR (VERTICAL
Y HORIZONTAL)

MINICENTRIFUGAS Y CENTRIFUGAS

Terlab, S.A.de C.V.

Calle Campamento No. 250
Km. 26 Carretera Guadalajara - Nogales
C.P 45350 El Arenal, Jalisco. México.
Tel.: (33) 3151.1510
Tel. / fax: (33) 3151.1535
E-mail: ventas@terlab.com.mx
www.terlab.com.mx
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